الشروط الخاصة
ع م78-2024
شراء اجهزة PORTABLE RO
1. الالتزام بتقديم الأسعار بالدينار الأردني على أساس معفاة من الرسوم الجمركية و معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
2. يكون بلد المنشأ للجهاز اوروبي او امريكي.  
3. ان يكون الجهاز معد خصيصاً للعمل على اجهزة غسيل الكلى مع قابلية شبكه على اجهزة غسيل الكلى مباشرة.
4. ان لا يقل معدل انتاج الجهاز عن 75 لتر/ساعة.
5. ان يكون الجهاز ضمن المواصفات العالمية المعمول بها لمثل هذه الاعمال مع ارفاق شهادة تثبت ذلك.
6. ان يكون الجهاز مغلق من جميع الجوانب مع مراعاة ان يكون سهل الصيانة والحركة.
7. علماً بأن ضغط المياه الموجودة لدينا في المستشفى لا يقل عن 2 بار.
8. ان يتم كفالة الجهاز لمدة عامين على الاقل شامل قطع الغيار.
9. تقديم قائمة بأسعار قطع غيار الجهاز الاساسية والقطع المستهلكة لمدة خمس سنوات مع تحديد العمر التشغيلي لقطع الغيار المستهلكة.
10. عقد دورة لتدريب المعنيين على عمل الجهاز.
11. ان تكون المياه المنتجة من الجهاز متوافقة مع AAMI
12. يلتزم المناقص بتقديم:
· تأمين دخول بنسبة (3%) من قيمة العرض المقدم سارية المفعول لمدة (6) شهور.
(ان يكون التأمين ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﻴﻙ ﻤﺼﺩﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ لأﻤﺭ المستشفى وبخلاف ذلك لن يتم قبوله).
·  عرض اسعار ساري المفعول لمدة (6) شهور

