الشروط الخاصة


(ع م23/2025)
توريد مواد شعبة الجودة النوعية

التزام الشركات بمايلي:
1. التعاقد لمدة خمس سنوات بقيمة تقديرية سنوية تبلغ (25000) دينار
2. الالتزام بتقديم الأسعار بالدينار الأردني على أساس معفاة من الرسوم الجمركية و معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
3. التوريد على دفعات وحسب حاجة المستشفى وخلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ الطلب على الهاتف والمتبوع بكتاب رسمي .
4. الالتزام بتقديم عينات كافية وغير مستردة للمواد التي تستخدم في المستشفى لأول مرة لغايات التجريب والاعتماد في حال الاحالة وتقدم العينات مع عرض الاسعار.
5. تثبيت تاريخ صلاحية المواد على الفواتير المرسلة في حال تمت الاحالة.
A-External control
6. ان تكون الكنترولات تشمل الفحوصات على  الأجهزه التالية  :
قسم  الكيمياء :
اجهزة  CH+IM) )SIEMENS Atellica Solution    لفحوصات الكيمياء والهرمونات والقلب و الادوية.
 جهاز  IMMUNOLITE 2000 XPI لفحصي Growth hormone and ACTH.
جهاز Sebia Capillarys 3 OCTA (FLEX PIERCING) N 1183     لفحص HBA1c.
اجهزة SIEMENS Rapid systems 1265  لفحوصات غازات الدم في قسم الكيمياء و اجهزه فى اقسام المرضى (POCT)
قسم مبحث الدم:
اجهزة  SIEMENS ADVIA 2120i لفحوصات CBC(Complete Blood Count)  
اجهزة  SIEMENS Atellica Hema 580 لفحوصات CBC(Complete Blood Count)  
جهاز SYSMEX CN-3000 لفحوصات  تجلطات الدم(Coagulation test)     الروتينية والخاصة  ,على الاقل يوجد فيها الفحوصات التالية: PT,PT-INR,PTT,FIB,D-DIMER, Factor VIII ,Antithrombin III, Protein C and Protein S.
جهاز  N 1572  Sebia Minicapلفحص Hb electrophoresis (HbA2)( هذا الفحص ليس اجباري)
قسم الاحياء الدقيقة: 
جهاز Atellica 1500-Clinitek Novus (full automated urine analysis)  SIEMENS لفحص عينات البول
 قسم المناعة وبنك الدم :
لفحوصات الاأمراض المعدية (HIV Ag-Ab,HBc Ab IgM.,HCV Ab Total,HBs Ag and HAV Ab IgM) 
على جهاز من Bio-Rad EVOLIS   و MANUAL  باستخدام مواد Bio-Rad(Monalisa Ultra and Genscreen Ultra)   بطريقة  ELISA وعلى جهاز   SIEMENS Atellica Solution بطريقةCLIA .
قسم المناعة: 
  Manual  فحص TORCH  باستخدام مواد من شركةNOVA TEC     و VIRCELLبطريقة ELISA   و جهاز SIEMENS Atellica Solution بطريقة CLIA

قسم بنك الدم:
Blood typing  (ABO,RH) على جهازBIO-RAD IH-500 NEXT
7. الالتزام بتقديم برنامج عالمي خاص ب External Control مجانا يتضمن برنامج لعمل الكنترولات شهريا (متى يبدأ العمل بالكنترول ومتى ينتهي )واصدار نتائج الكنترول وعرض النتائج مفصلة مقارنة مع بقية العالم 
المستخدمين لنفس الكنترول ل(peer group , method group and mode or all group)  ويلتزم بتدريب قسم الجودة على هذا البرنامج مع التزامه باستمرارية عمل البرنامج وتقديم كمبيوتر وطابعة على نفس البرنامج وان يكون مطابق لمواصفات المستشفى (المواصفات الموجودة لدينا).
8. ان يكون للكنترول المقدم للفحوصات (Peer GROUP  N>20 for each test) اي يكون نتائج نفس الكنترول على نفس الاجهزه بنفس المواد المستخدمة ونفس طريقة الفحص في برنامج External Quality  ما لا يقل عن 20 مشترك لكل فحص على حدا  لجميع الفحوصات  باستثناء الفحوصات الخاصة جدا             (peer group >10 for each test)  حيث كل ما ارتفع عدد المشاركين في الفحص يكون تقييم الكنترول اكثر دقة وفعالية اما في حالة الفحص manual   (Peer group or method group N>20 for each test).
9. ان يكون البرنامج شامل جميع الاجهزه وفي حال وجود اكثر من جهاز لنفس الفحوصات  ان يعمل على تقييمها جميعا.
10. ان تكون الكنترولات شهريه وتشمل كل المستويات التي ممكن ان يكون فيها قرار سريري (القيم الطبيعية والقيم الغير طبيعية المرتفعة والمنخفضة).
11. ان يتم الشحن حسب توصيات ونظام الدورة للشركة الصانعة على ان تكون الدورة مقسمة  بشكل مجموعات اي يتم شحن الدورة الواحدة المكونة من 12 كنترول شهري على شكل مجموعات  او مجموعة واحدة ولكن لا يتم شحن الكنترول بشكل منفرد لضمان نفس ظروف التخزين والنقل للمجموعة.
12. الالتزام ببرنامج بدء الدورات الخاص ببرنامج ضبط الجودة الخارجي External Cycles))  مع الالتزام بأن تكون مدة الصلاحية لهذه المواد تغطي الدورة كاملة حيث يتم توريد واستلام المواد المطلوبة (برامج الكنترول)  قبل الميعاد المحدد لاول عينة في الدوره او المجموعة  في البرنامج على الاقل باسبوع .
13. ان تكون جميع البرامج حاصلة على شهادة  ISO 17043 for proficiency test  او ما يعادلها لضمان جودتها.  
14. الالتزام باستبدال المواد التي تثبت عدم فعاليتها خلال العمل او في حال وجود اي عيب فيها.
15. الالتزام بمشاركة مسؤول الجودة والفنيين العاملين في المستشفى بدورات لمواكبة اخر تطورات الجودة النوعية الداخلية والخارجية  للمختبرات الطبية بشكل سنوي.
16. الالتزام بتزويد المختبرات في المستشفى بكل المستجدات المتعلقة بالبرامج والملاحظات الخاصة بالعينات.
17. الالتزام بتثبيت تاريخ صلاحية المواد على الفواتير المرسلة منه للمستشفى
B-Internal control:
الكنترول الداخلي حيث يطلب في حال الحاجة له فقط ارجو تقديم الاسعار لها:
3rd party urine analysis control لجهاز Atellica 1500 –Clinitek Novus

  3rd party ABGs control لجهاز SIEMENS Rapid systems 1265  
حسب الشروط التالية:
1.ان يكون للكنترول المقدم للفحوصات ((Peer Group or Method Group  N>20 for each test
18. ان تكون الكنترولات تشمل كل المستويات التي ممكن ان يكون فيها قرار سريري (القيم الطبيعية والقيم الغير طبيعية المرتفعة والمنخفضة).
19. ان لا يقل مدة انتهاء الكنترولات عن ستة اشهر من تاريخ  استلامه.
20. علما بأن الاحالة ستكون على شركة واحدة لكل البرامج والكنترولات
21. يلتزم المناقص بتقديم:
· تأمين دخول بنسبة (1%) من قيمة العرض المقدم سارية المفعول لمدة (6) شهور.
(ان يكون التأمين ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﻴﻙ ﻤﺼﺩﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ لأﻤﺭ المستشفى وبخلاف ذلك لن يتم قبوله).
· عرض اسعار ساري المفعول لمدة (6) شهور
